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XVIIL Quadrantis Aflronomici Muralis Idee 
nova et peculiar is y 7nultis i72Conmiodis qui - 
bus hucufque ujitati laborant liberati^ ]^m- 
tore Chriftiano Ludovic. Gerfteii^ R.S.L.S. 

i?^w May 7.Tr jsjsiGNEM utilitatcm arciium paric- 
^'^'^'^' JL tibusia metidicini piano firmircr infixo- 

rum nemo nifi hofpcs in aftronomix ftiidio ignorar. 
Fadum incic, ut nullum hodie facile dctur obfcrva- 
torium fupelledile fua inftrudum quod iiis cdrcat; 
repcitum tamen nullum dari murum tarn folidum 
arque inconcuflum, aut tarn validam crafTamque lerri 
et metallorum compagcm, ut omnibus hifcc organoa 
hoc invariatum atque prorfus immobile refpedtu axis 
terreftris effici queat. Cogitavi iraque de novo arti- 
ficio; arcumnempe muralem conftruendum propono 
tclcfcopio et micromctro inflrudum, cujus requifira 
lint fcquentia. 

I. Ut quovis momento videri poffit utrum planum 
inftcumcnti verticalitcr pofitum fit: ct, 

II. Utrum perpendiculum per centrum quadrantis 
ctprincipiumdivifionislimbi exade tranfeat. 

III. Ut aberratio plani quadrantis a linca verticali 
corrigi polllt, manentc pofitione principii divifionis 
in limbo rcfpedu perpendiculi : rurfufque, * 

IV. Aberratio principii divifionis in limbo a pcrpen- 
diculo corrigi poilit, abfque niutatione nctabilipofitio' 
nis plani quadrantis rcfpedu linex verricaiis. 

V. Ut paritcr dcviatio plani quadrantis a piano 
nicridiei emendaripoiHr, manentc litu pcrpcndiculari 

U u u turn 



[ S°8 3 

turn plaiii quadrantis turn principii divifionis iti 
limbo. 

VI. Ut penitus cxpers fit variationis quam extcnfio 
metallorum per calorgm et frigus producere poteft. 
Dcnique, 

VII. Ut facile poflit re£lificari uti dicunt, hoc eft, 
Ut facile videri poflit utriim linea ab objedo per in- 
tcrfcifiioncm iilorum in tubo ad oculum tranfiens fit 
cxaftc paraikla linear, per centrum quadrantis et di- 
Vifioncmquam rcgula monftrat tranfcuntis, atquc ubi 
opus eft facile in rcdum fitum collocad, Negotium 
alias admodum opcrofum et difficile. 

Ut omnia ifta obtineantur, fiat, 

1. Fulcrum fcrreum aaa^ ccb^ (Tab. V. Fig. i. 
i3"2.), cujus pars qujc muro applicatur Fig. i. altera 
Fig. 2. dclineata. Confiftit ex norma ferrea aaa^ 
«:t rcgula tranfverfa cc, ad ipfam normam claviculis 
mallei ope firmiter confolidata. In b^ norma; bra- 
chium liorizontale eft inflexum, ut in tergo promi- 
neat, habens infupcr foramen rotundum iiorizontale, 
cujus ufus mox inferius indicabitur, aliudque verti- 
calc minus cochlcx ftriis cxcavatum, ut cochlea mas, 
m^ huic immitti poflit. 

2. In tergo fulcri ad brachium verticalc normse 
claviculis confolidatas funt anfo^ dua; ehk et dg. 
Superior ehk definit infra in cylindrum hy ct co- 
chleam marem k. Inferior dgy ad gy in fuperficie 
inferior! conice excavata; ut axiscyiindri hy et apex 
coni^, fit in eadcm linea, caque piano norma; ante- 
riori aa^ Fig. 2. parallela poftulo, nee tamcti ut 
fiimma pra:cifio in his adhibeatur. 
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J. In ipfiim miirum piano meridiei urcunque paraK 

lelum immittantur, et idonca compagc firmentur trcs 

mutuli fcrrei (Fig. 4-.) ah.gb, ce 5 quorum duo, ha^ ^^gb, 

propemodum a:quaks, ct in eadem linca pcrpendi^ 

culari exiftunt. Superior ha habet foramen cylindri- 

acum hj tanta^ capacitatis, ut cylindrus fuicri h 

{Fig. 2.) eidem immitti pofiit. Interior mutulus bg 

habet loco foraminis apicem conicum^, qui in ca- 

vum zxiix g {Fig. I.) intrare poflir. Diftantia inter 

hos mutulos tanta, ut immiflb in foramen h(Fig.A.) 

cylindro h {Fig. i et 2.) et in cavum g (Fig. i.) apicc 

g {Fig. 4.) omne fuicri pondus apex g luftineat, li- 

bercque fulcrum horisontaliccr volvi poflir. An (as 

igitur fuperioris pars c {Fig. 2.) ipfuni mutulumnon 

prcmerc, kd aliquantifper ab eo diftar^ debet. Nq 

tamen ex cavo^ {Fig. 1.) apex g {Fig. 4.) excidcre 

aut vaciliare poilit, addatur cochlea foemina ad ma- 

rem 4 cujus ope premendo inferiorem partem ma? 

tuli ahy fulcrum verticaliter ad apicem g^ tantum 

deprimitur quantum fat eft, 

4. Ut cylindrus ^ {Fig. 2,) in foramine k {Fig. 
4.) ab omni vacillatione penitus fie fecurus, addatur 
alia cochlea minor horizontalis/i vel duo ex oppo- 
litis plagis, cylindrum in foramine tangentes. Ut 
axis foraminis h et apex^ {Fig. 4) fit in eadem per- 
pendiculari, hujus efFedio nihil habet difficultatis in 
praxi, quoniam in ipfa muri ftruftura hi mutuli fie 
difponi pofllinr. Primum inferior^4 deinde fupe- 
riot haj ope perpendiculi cufpidati, cujus filum per 
axin difci acnei cavitatem foraminis h cxaftc rcplcn- 
tis tranfire debet. 

$. Tertius mutulus ce (Fig. 4.) confiftit in cra(l\ 
cochlea mari, longc fatis ex muro prominente, Fo- 
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ramcn b {Fig* 2..) fiilcri tantx cnpacitads, lit hanc 
cochlcwim tranfmittar, ipfius cochlcx fuperior pars 
adcnita, lit habcat planum horizontalc, ciii cochlea 
m {Fig- 2.) inniti poffit. ImmiiTo itaque cylindro 
h {Fig. 2.) in foramen h {Fig. 4.) ct cavo^ anfa: d, 
{F/g. 2.) appUcaro ad conum ^ (■^-^^•40 additaqiic 
cochlea foemina ad k {Fig. 2.)cademqiie applicata ad 
partem infcriorem niiituli ah {Fig. 4.) ad cochkam 
mutuH ce applicctur cochlea foemma quxdam plana^ 
orbicularis et in margine dentata, ut eo melius clavi 
quodam exprelle ad id confefto circumagi poilir, 
adigatufque ufque ad partem mutuli c propcmodum* 
Deinde horizontaiiter volvendo ipfum fulcrum,, 
cochlea e{Fig. 4.) toramini brachii horizontalis fulcri 
b {Fig. 2.) immittatur, circumvolvctur cochlea m*, 
CO ulque donee planum cochlear crafl-ae mutuli e at- 
tingat;, et ipfe mutulus adco pondcris fulcri par- 
tem aliquam fuftincat. Dcindc addatur adhuc alia 
cochlea foemina plana et dentata ad candem 
marem e {Fig. 4.) 5 agatur ufque ad planum brachii 
horizontalis norma:, id quod in nullum alium finern 
flexum, nifi ut hanc cochleam foeminam flc rccipiat^ 
nc fufpcnfioni quadrantis in fulcro obftcr, atquc ut 
eo major concedatur longitudo cochlex crafll^ mu- 
tuli e. Sic fulcri pars b {Fig. 2.) nititur hoc mode 
verticaliter in cochleam mutuli ec (Fig. 4.) et in 
pofitione azimuthali fcrvatur per duas defcriptas co- 
chleas foeminas dentatas mutuli ee. Quodfi igitur 
aliquid in pofitione plani muralis aberratum, iftud 
femper quo tempore libuerit, mediantibus hifce co- 
chleis dentatis, corrigi poteft. JMe non monente, 
bcnignus ledor intcUiget foramen brachii horizon- 
talis j^ (Fig. 2.) fatis amplum et oval is fig ara: effe 
dcbcre, ne anguftia motui azimuthali obftet. 

6. Fulcri 
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6. Fulcri pars antei-ior {Fig. 2.) tres mrfus habci: 
mutulos n, Oy ct p. Primus n eft ad formam cubi 
aut parallclipipedi, nifi quod fuperficies ejus fu- 
perior fit icmicylindriace excavata. Sccundus 
unci formam liabeat {Fig. 3.) fpeciaiitei' dcpidam. 
Tertius p nihil aiiiKf eft nifi coclilea mas prominens. 
Cunfti ad noimam quoad ificri potcft optime confo- 
lidati. 

7. Quadrans ipfe ut ex folido fit metallo poftuloa 
Fades ejus anterior cxhibetur Tab. VI. Fig. i. Craf- 
fities.fit congrua, limbufquequadrantcm idoncaquan- 
titate excedar. Ad planum limbi redificandum adfit 
regulacompofita ^/&, ex duabus, quarum una rr per- 
pendicularitef infiftit ad planum alterius Z^^, fie ut in 
neutram partem facile fledi poifir. Rcgulx rr acics 
red:itudinem habeat perfe^am, exhibeatquc lincam 
rcdam quae fit in piano fuperficici limbi anterioris. 
In tergo per cochleas hxc regula quadranti firmatur, 
ficuti ex Fig. 2. apparet. Quodfi enim ha:c regula 
piano iimbi in m ct n bene coincidit firmata ad cen- 
tmm alia regula redilineari examinatoria, facile pa- 
tcbit utrum limbus et acies rr regular in eodcm fint 
piano, per confcquens limbi planum rede fe habeat. 
Nam ex pundis m et n, nonnifi unica refta duci po- 
tcft, qnx per hypothefin in acie regular rr revcra exv- 
iftit. Per lineam reftam vero mn^ et pundum a^ non- 
nifi unicum planum duci potcft. Quodfi igitur regula 
cxaminatoria ad a afExa ubique acicm regulce rr ct 
limbum quadrantis exafte tangir, planum limbi in 
piano trianguli anm neceflario elfe debet, Poft ex- 
amen et correftionem ha:G regula rr fuperflua eft, 
adeoque, fi libet, adimi potcft* 

8. la 
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s. In tergo quadrantis {Fig* %) duo ilnt fuftenta^ 
cula orichaleea, ab et ef^ ad ipfius quadrantis fuper- 
ficiem per cochleas probe firmata. Suftentaculum 
fib in b habeat foramen ovale j in lateribus fint duo 
cochleae ret d cofpidatae. Foraminis parietes fuperne 
fiat convcxae, ut immiffo mutulo (Tab. V. Fig. 2.) 
in hoc foramen, pars cava a mutuli {Fig. 3.) rcplea- 
tur, cufpidefque cochlearum liorizontalium c ct d 
(Tab. VL Fig. 2.) partem mutuli aut unci convexam 
inferiorem (Tab. V. Fig. 3.) ex duabus oppofitis pat- 
tibus ftringam, et fie omnis vacillatio excludatur. 

9. Alterum fuftentaculum ef, in e cochleis ad pla- 
num quadrantis afHxum, ad/iiabet foramen reftan- 
gularc, quod ingrediuntur cochlea? mares verticales 
)j et i, quarum ufus eft fequens. Immiffo mutulo 
Jive unco^ (Tab. V. Fig. i.) in foramen fuftentaculi 
sb (Tab. VL Fig. ^.)' ^^utulus n (Tab. V . Fig. 2.) 
quoque immittitur in foramen reftangulare fuftenta- 
Guli efy et cochleae b apex, qui hemifpha^ricc con- 
vexus effc debet, in cavo mutuli n (Tab. V. Fig. 2.) 
fubfiftat, et fic per motum cochleae h fitus quadran- 
tis elevando et deprimendo parumper eft variabilis. 
Foramen /in hunc finem fatis amplum effe debet 5 
quando tamen femcl fitus conveniens per cochleam 
fuperiorcm determinatus, tunc vacillatio quadrantis 
lion proficua, ideo per cochleam inferiorem i firmi- 
ter ad mutuliim conftringitur. 

10. Duobus hifce fuftentacuUs quadrans in fitu 
debito quidem teneri, ac, ubi opus eft, corrigi poteft^ 
refpeftu principii, divifionum in limbo, ut iftud ni- 
mirum perpcndiculo congruat per centrum quadran- 
tis dudo. Scd requiritur ulterius, ut et ipfum qua- 
drantis planum fit perpendiculare. Ut id cificiatur, 

adjfint 
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adlmt duo cochicx foeminx planx orblculares, cc- 
chlcam niarem p (Tab. V. Fig. 2.) coiriplcdentcs j 
tarum prima eaque dentata, marij^, applicctur ante- 
quam quadrans mutulis fulcri fit applicatus. Pofte^ 
veto, ubi quadrans fuftentaculis cd et fe (Tab. VL 
Fig. 2.) mutulis ott a (Tab. V. Fig. 2.) pender, atque 
cochlea mas/) inforaminer (Tab. VI. Fig^ \ et 2,) 
exiftit (quod fat amplum et ovalis figure efle debet, ut 
concefTa fit variatio qua^dam fitus, per cochleam anfce 
fuperiorem h (Tab. VI. Fig. 2.) efficiendam) 5 tunc 
tergum quadrantis fuftinetiir cochlea foemina orbi- 
culari dentata, ad marem /> (Tab. V* Fig. 2.) appli- 
cata, paulo fuperius defcripta, facies vero per alteram 
cochleam foeminam orbicularem, clavi quadam, fo- 
raminulis nonnullis in hunc finem terebratis iritrufa, 
circumagendam. Planum itaque harum cochlearuai 
fasminarum, fat amplum eflfe debet ne in ipfum fora- 
men quadrantis ingrediantur, Et fie his duabus cb- 
chleis non modo valide conftringitur quadrans ab 
utraque parte, fed etiam, ubi opus eft, retro vel an- 
trorlum promovetur, quoniam fufpenfio in mutulis 
^ et ;^ (Tab. V. Fig. 2.) huic motui non obftat^ 
Quoniam tamen nimia longitiido cochlea: p obeft, 
confultum erit cochleam anteriorem foeminam tali 
figura conftruere, quam fedio (Tab. VII. Fig. 2) exhl- 
bet, ubimargQ/^^ faciem anteriorem quadrantis tan- 
gere, coUum cd vero ipfum foramen c (Tab. IL 
Fig^ I.) ingredi debet. 

II. Centrum quadrantis (Tab. VI. Fig. i.) a cy. 
lindrice excavatum eft, ut clavum regulse admittat. 
in tergo quadrantis, mediantibus cochleis affixa eft 
lamina mn {Fig. 2.) foramen habens quadratum p^^ 
ccntro rcfpcndensj fitque hoc quadratum, circulo 

foraminis 
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foraminis ^ {Fig. i.) infcriptuin, iut paulo minus. 
Lamina mn {Fig. 2.) craffitiem habcat congruent€m> 
fitque dupliciter ad norma: modum flexa, definatque 
in facie in partem^ {Fig> i.) a piano quadrantis fa- 
tis diftantctn, ut ftylum tenuem centrum clavi pun- 
gcntem, filumque perpendiculi fuftincntem tencat. 
Ipfum clavum {Fig. 3.) fpecialiter delincavi, in eoquc 
eft a caput, b cyiindrus cavum centri quadrantis, et 
iegute exafte complens, c^ quadratum foramini m 
{Fig. 2.) immittendum, d cochlea mas, cui conve- 
niens foemina applicanda. 

12. Tab. VIL Fig. i. exhibet quadrantem cum re- 
gula et perpendiculi apparatu : ^r eft linea fuperficici 
quadrantis infcripca, per centrum, fi continuata fue- 
lir, tranfitura, qua diviifionum in limbo principium eft. 
kikg eft paralielipidum eo modo, ficuti figura indi- 
cate excavatum, coclileis ad planum quadrantis affixum. 

quo filum mo perpendiculariter imminet lincse 
pr, quod normal accuratioris ope nullo negotio per- 
ficitur. Alterum filum ik fitum habct ad planum 
quadrantis parallelum, ad tantam tamen cxafte diftan- 
tiam, quanta eft altitudo centri in clavo r, five puilc- 
turn fufpenfionis fili fupra fupcrficiem quadrantis, 
Addatur tcrtium, fecundo prorfus fimilc in latere 
oppofito parallelipipedi ^gv, cujus delineationeni 
fccnographiis leges vetant- 

13. Ipfum filum ftyio fubtili centrum clavi r pun- 
gente fufpenfum, ex pilis capitis humaniconftet/pon- 
dufculum / femiuncix facile fuftincns, et in cavo 
parallelipipedi hi kg libere ofcillet Fila minora 
parallelipipedi mo, ik, &c- etiam ex iifdem pilis 
conftent, habeantque craffitiem jequalem. Ufus co- 
ram hie eft? ut facile cognofcatur pofitio quadran- 

m 
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tis refpciflu pcrpendiculi cf. Nam per filum mo, ad 
lineam/r coUimando, exaaum datur oculorum ju- 
dicium, utrum />r, principium divifionum in limbo, 
Gum perpendiculo cf conveniat. Ruufufque per filum 
ik ad alterum oppofitum coUimando, videri poteft 
utrum planum quadrantis fit perpendiculo parallelum. 
Quod fi loco parallelipipcdi duo ponticuli, hsec tria 
fila fuftinentes fubftituantur, idem finis brevius adiiuc 
obtinebitur, cumque fpatium ofciilationis fill cf exi- 
guum fufficiat, difpofitioiiorum trium filorum talis eflfe 
poteft, ut per vitra convex a coliimatio fieri polTits quod 
commodum accidet, quibus obtufior oculorum acies. 
Cochlear foeminas ^ margo orbicularis, adeoque et 
ipfa cochlea mas fulcri / (Tab. V. Fig. 2.) quani 
compleditur, fic ultra fiiperficiem quadrantis promi- 
neat, ne ofcillationem fili cf impcdiat, aut, f\ mavis, 
iftarum cochlearum et foraminis in quadrante locus 
extra ofciilationis fili fpatium aflignandus. Quodii 
obfervatorii ftruftura patiatur, ut ab horizontc ad Ze- 
7^/V^ ftellarum detur afpedus, tunc regula ad lineam 
p r accefium debet habere liberum, adeoque parallcU- 
pipedum /oikg paulo inferius in appcndicem collo- 
candum, aut luperius paulo in brachium verticale, 
ipfaquc appendix incifionem convenientem habere 
debet. 

14. Progredior nunc ad ipfam regulam, qux qui- 
dem Tab. VIL Fig.i. quoad maximam partem fce- 
nographice delineata, atque Uteris nnnn defignata 
cxtat, infuper tamen habitajufta magnitudine et pro- 
portione partium, quam in omnibus hifce figuris ne- 
gligendum duxi, quoniam fic multo diftindius mentem 
meam figuris fpcftabilioribus explicare potui. Hasc 
legulae ftrui^ura^ quoniam ea plane peculiaris, ipe- 

X X X dalius 
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cialius nunc mihi explicanda. nnnn eft planum k- 
gulx circa clavum c volubilis. Contra incurvationis 
periculum niunita eft alia regula ddd^ perpendicu- 
lariter ad planum nnn afFcrruminanda, aut alio ido- 
nco modo confolidanda. Divifiones limbi indican- 
tur in apertura, aut feneftra regulx xxy ibique aut 
per fil'um extcnfum, aut per aciem vel marginerii in- 
teriorem aperturx, aut per divifionem quam vocant 
Nonianam, prout libuerit. 5^^ eft telefcopium. Quod 
fi nunc ponamus regulam exacle gradum vel i al- 
titudinis in limbo monftrare, nihil erit quod inorgano 
defiderares, nifi ut linea ab objeftoper decuflationem 
filorum telefcopii ad oculum pergens, iit exacle pa- 
rallela lineae per centrum quadrantis et gradum vel 
I, altitudinis in limbo tranfeuntis. Sed cum prima 
vice tubus talem in modum regula confolidari ne- 
queat, ut huic condition! fatisfiat, poftulo eum fic 
regulx connefti, ut in fitu, quo Tab. VII. F/^. i. de- 
pidus eft, motum aliqualem habeat non folum in 
altitudinem, fed etiam in partes azimuthi, Motus in 
altitudinem perficitur per cocialeas tiu, motus azi- 
muthalis vero per cochleas ww^ qua^ omnia tamen 
ipecialius et diftindius Tab. VIIL delineata extant. 
15. Motus in altitudinem efficitur fequentem in mo- 
dum. Tubo loco convenienti afFcrruminatur pes aut 
ponticulus T AB.VllI. Ftg.6. dcpidus 5 bafis bck eft plana 
et redtangularis, ad b et ck crailitics metalii minor. 
Pars / perpendiculariter ad bafin afferruminata, huic 
connectitur altera pars volubilis namh:, medianteftylo 
hy juncturas utriufque partis tranfcundo. In a pars 
volubilis excavata, tali curvedine ut tubum recipiat 
ftanno in hunc canalem afFcrruminandum. Bafin 
hujus pedis ^r A ad planum regular dcprimunt, duo 

frufta 
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fruftaorichalcca, quorum figuram Fig. 7. fiftit, ctquos 
deprejfores pedis voco. Habent autem hi deprcfTorcs 
cjuo foramina k ctmy ad recipicndascochlcas, ctduos 
apices b ct / foraminiilis in piano rcguKx in hunc 
fincm tcrcbratis intrudcndos. Melius nunc omnia ex 
ichnographica dclincationc horizontali F;g. 2. intcl- 
ligcntur, ubi a a tubi pars, ^r ee pes, ee baits pedis, /jc 
pars volubilis tuboafferruminata, ff duo deprellores 
pedis, ^^ cochlex marcs, matrices in rei?,ula excavaras 
ingredientes, ct hoc modo pedem validc prout libu- 
crit ad planum regula dcprimentes. Fig. 5. cxhibct 
dc!ineaiioncm vcrticalem, in eaque ^^x tubi p.irs, ee^ 
ff] cochlea: depreflbrum 3 ipfe pes fub tubo Jatet: 
g, h, funt dux cochlear mares, quarum apices plana: 
ab utraque parte pedem ftringunt immotumquc fer- 
vant, ct ubi fuus horizontalis tubi elevando vel dc- 
primendomutandus, id facile per revolutioncsharuro. 
cochlearum pcrficitur: fed tunc cochlex deprefTorum 
pedis//', eCy non nimis fortiter pedem ad planum 
regulx deprimcrc debent. 

16. Sequitur nunc motus ad partes azimuthi. Quod 
Fig. 9. dclineatum, vocemus tabulam plicatam. 
Confiftit ex piano rettangulari orichalceo kfgh, cui 
ad angulos redos infiftat aliud planum at^cf cujus 
latera tamcn ^2:/ et be fint in curvedine circuli, ex 
centro foraminis q ducti, margines a f ct dbcg 
funt ad angulos redtos excavati, prorfus codem modo 
ficuti bafis pedis iFig, 6.). Cui refpondere debent 
duo depreflbres fimiles ei quern Fig. 7. fiftit, nifi 
quod curvedinem ipfi be convenientcm habere de- 
beant. Planum kfgh aperturas habet reftangulares 
mm ct osp pro recipiendis appendicibus tubi quas 
mox dcfcribam. In Fig^ 8. a a eft tubi pars^ ee ta- 
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bulx plicatx pars vciticalis, mediantc clavo b, ad pla- 
num rcgulx iirmata, atquc circa clavum voliibilis, cc 
ct d dy dcprcflbrcs tabulae, atquc caruin cochlear, 
hh eft fcftio partis tabula: horizoiitalis, qux Fig. 9. 
Uteris kfg^lo indicatur. gg font appendices pcculiarcs, 
tubo affcrruminata) ^ dclinunt in cochleas marcs, et 
pars carum foraminibus rcdangularibus mn ct op 
iP^S' 9') rcfpondct, fic ut fccundum longitudincnt 
mr dxAos poffint intcrvalio quodam apto hinc illinc- 
quc promoveri, ct tamcn mediant ibus cochlcis focmi- 
ms kky intcrpofitis antca orbiculis ii, quando libucrit 
ad ipfum planum tabulx validc firmari. Quodfi igitur 
Tab. VIL F/^. i. per cochleas uu contra pedis paric- 
tes applicatas tckicopium attoiUtur auc dcprimitur, 
tabula: complicate clavus iftud permittit, rclaxatis pau- 
JUlj^cr cochlcis deprcflbrum xx. Rurfus quando ad 
motum azimuthalem pcragendum, appendices wWj 
rclaxatis cochlcis foeminis hinc iliincque, per confc- 
qucns ipfc tubus promovctur, pedis junctura id quo- 
quc permittit. Quodfi appendices g, g, {Fig* 8. 
Tab. VIII.) tranfverfc validofatis mctalli frufto con- 
ncctuntur, hie motus aziniuthalis unius cochlea: arti- 
ficio ct lentus ct fccurus cffici poteft. 

17. Preterca habet regula appendiccm pccuUarcm 
tergum limbi radentem. Conftat Tab. Vlll. Fig. i. 
ct 2. ex parte normaUter inlicxa j4my piano regula: 
validiiTime confolidata ct altera volubili kO:, (lylo niy 
juncturis fuls cum immobiliyf /// connexa,in parte volu- 
bili orbiculus i Fig. 2. ,circa cylindrum ^mcochlcam 
dcfinentem vcrfatilis tergum limbi radit, atque adver- 
fus iftud conftringitur clauftro ns cochlcis ssss [Fig.. 
I.) firmato. Mota regula ad quamlibct deindc di- 
vilioncm firmatur ope cochlea: Vy cui objicitur lamina 
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tenuis ut Fig. t* nc apex mctallum limbi cxcavct, 
contactum immcdiatum impcdicns. 

i8. In yitris tclcfcopii iiullam rcquiro quam vo- 
cant ccntrationcm, hoc cfl:, ut maxima crailitics fit 
ill medio vitri, ncgotium alias txJioium ct opcrofum. 
Hoc tantum poftulo, ut vitra prarprimis objodivum 
conftantcm habeant fitum in tubo, in qucm^ fi ad 
abftcrgcndum forte amovcantur, facile rurfus reftitui 
pofllnt. Angli artifices, paflim vitra ocular ia tclcfco- 
piorum pra:primis rcfleftcntium, cylindris cochlea: 
lielicibus incifis firmiter infigunr, quo dcinde aptis 
matricibus tubo immittunt. Qiiod fi igitur helices 
cochlcxfunt bonaj, et praiterca fignum quoddani cffi- 
citur in cylindii margine, alii in cavo tubi fafto re- 
fpondens, neceflfario virrum eundcm fitum fervabit 
vcl centies amotum, modo fie tubo rurfus inferitur, 
ut fignum figno refpondcat. 

19. Micrometrum, Tab. VIII. F/^. 4. habetcollum, 
cujus margo in ofto xquales partes Jineis ad centrum 
convergcntibus, fcrupulofe, aut fiplurafila verticaliare- 
quiruntur in alias quafcunque partes divifus. Ad has 
divifioncs fila five ferica five metallica facile appli- 
cantur, firmanturque in collo aut cerae ope, aut fub- 
tilioribus claviculis, ex buxi ligno aut merallo con- 
fedis. a eft prominentia quadrangularis, habens in 
parte oppofita fimilcm aliam, fed aut majorem aut 
minorem : ambarum crafli ties asqualis efto aut paulo 
minor craflitiei tubi cui immittitur. Ipfe tubus Fig. 
3, delincatus, in d habeat crenam rectangularem, 
prominentiam annuli a {Fig, 4.) abfque vacillarione 
recipientcm. Ipfc annulus micrometri bene cavo 
tubi conveniat, intrufufque tubo parietes interiores 
ejus bene contingat. h eft vitrum ocularc, a fills 
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micromctrl dcbito modo diftans. /foramen ocularc, 
opcrciilo cochlcato b incifum. Rcmoto hoc opcrcula 
aliud liibftitui debet vitris fulij.\inc obductismunitum. 
Ut niicromctri filum horizontale fcmpcr fit in codcni 
fitu, aut fi difturbatum, ad dcbitiim fitum rurfus rc- 
digi qucat, tubus major tclcfcopii /j5^ (^^^' 5) dcfinat 
in cufpidcm /. Infcrto dcindc tube oculari b^ ct in 
dcbitum fitum rcdacto, linca in fupcrficic externa 
tubi by ad ductuim marginis horizontalis cufpidis i 
ducatur, ct cochlcis minutioribus poftea hi duo tubi 
a ct b ad fc invicem firmentur. Quodfi micromc 
truni poflulatur, filo mobili inftructum, tunc icruc- 
tura convenicnter mutanda. 

20. Nunc ad rcctificationcm regulx progrcdicn* 
dum : Fiat ex ligno ficco ct folido afler, fupcrficicni 
habens horizontalem cjufdem fcrme longitudinis ct 
latitudinis cum rcgula. In cxtrcma fupcificici liori- 
zontalis parte fit vcrticaliter crcctus ciavus jencus, in 
cochlcam fuperne definens, cavitatem foraminis cen- 
tralis cxacte rcplens. Alterum extrcmorum planum 
habcat, aut tabulam a^neam parallelipipcdakm pro- 
minentcmque. Tab. VII. Fig. ^. hh dcnotat partem 
affcris,/^^ei^ tabulam asneam prominentcm, cochlcis 
eeeCy probe ad ipfum aflerem firmatam, fie tamen 
lie capita cochlearum in fupcrficic tabulx promineanr. 
Ipfa metalli fuperficies fuperior fit probe polita, con- 
gruat cum piano fuperiori afferis, fitque in eo ducta 
linea fubtilis ab, qux, fi continuata fucrit, axin clavi 
tranfear. Sint porro duo parallelipipeda orichalccvi 
cd duabus cochlcis, ad iplam tabellam firmata, fed in 
apta ab extremo^i diftantia, ex fcquentibus mox col- 
ligcnda- Singula infra habeant quatuor apices cylin- 
driacos foraminulis ia tabulam terebratis intrufos, ut 
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fittis comm fit quani lirnnrtlmus ,• duo hare parallc- 
lipipcda fc mutuo cxactc conlingaiit, ct plnnuni coii- 
tactus lit pcrpcndiculnrc ad lincam ab. Qiiodfi igi- 
tiir divifioncs liaibi qiiadrnntiii monflraatiir per mar- 
giiicm intcriorcai apcrtiua'.v.v (Tab. VII. Fig. i.), 
aut filum quoddam per apcrturam illam cxtcnfum tunc 
rcgula quadrantis primum fic imponitur allcri, hori- 
zontalitcr primum collocata ejus liipcrfkic lupcriori, 
ut clavus vcrticalis ailcris per Ibraaicn ceiitralc tranf- 
cat, telclcopio (lirflim fpcctantc, ct fic remote paral- 
Iclipipedo d {Fig- 3.) margo apcrturx xXy divifioncs 
indicans, {Fig. i.) aut filum cxtcnfum cxactc applicc- 
tur ad llipcrlicicm pcrpendicularcm parallclipipcdi c 
{Fig. 3.), quofado margo apcrturam aut filum cxtcn- 
fum crit in piano ad lincam ab perpcndiculari, Porro 
firmata rcgula ad tabulam fg ope cochlea: v (Tab* 
VIII. Fig. I. ct 2.) tclcfcopium cum ipfo aflcre diri- 
gatur ad objcdum quoddam remotum, immobile; 
notctur in co punflum, quod per dccuflationem filorum 
obtegitur, immotufquc mancat in ifta pofitione afrer. 
Poftea invcrtatur rcgula, removcatur parallclipipedon r, 
ct m priftinum locum rcftituatur^ (Tab. VI!. Fig. 3,) ; 
margo apertura: atat vcro {Fig. i.) five filum applicc- 
tur ad planum pcrpcndiculare parallclipipcdi d. Cum- 
quc hoc ftatu minima pars rcgulx affcri incumbat, 
adcoque nccefTc fit ut reliquum cum telefcopio praa- 
pondcrcr, fulcrum quoddam cochlcis inflruftum af- 
fcri combinandum. Applicata ergo fitu Inverfo rc- 
gula ad idem planum pcrpcndiculare lincx ab {Fig. 3.) 
dcnuo ad objedum per tclcfcopium collimandum, 
videndumque an punctum decuflationis filorum fit in 
eodem object! puncto ac antca. Hie cafus fi cjctite- 
rir^ nulla corrcctione opus habet rcgula. Nam cum 
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immota fucrit recta aby per centrum clavi regular 
tranficns, idcmquc object i punctum per telcfcopium 
tarn in fitu recto quam invcrib apparucrit, nccellc 
eft ut linca ab objecto per dccullationcm filorum ad 
oculum tranficns parallela Jit linear ab* Scd cum 
hie cafus vix unquani prima vice lie exiftcrc polllt;, 
fed fcmpcr fere aliud objecti punctum fila decullautia 
tangant, tunc aberratio poteft eflcaut inalcitudinc,aut 
in azimutho, aut in utrilquc fimul. Utroquecafu tcle- 
fcopii pofitio per cochleas^///^ ct wwThx^. VIL Fig. i. 
ad dimidium abcrrationis angulum corrigenda, quan- 
tum fc. oculorum judicio Iioc affirmari poteft. Deinde 
regula rurfus in fitu recto modo, uti antca, impo- 
ncnda, novitcrquc per telcfcopium objcctum contem- 
plandum, mox rurfus invertcnda, vidcndumque an 
idem punctum appareat. Si fccus, tclcfcopii pofitio 
denuo dimidii crroris quantitate corrigenda. Examen 
hoc totics rcpctendum, quotics differentia adhuc all- 
qua appareat. Re perfccta omncs cochlex dd^ cCj 
kk (Tab. VllL F/^. 8.) et ecyff, gh {Fig. 5O fi^- 
mitcr adftringcndar, ut telcfcopium in co ftatu per- 
maneat. Cui hxc multiplex rcgulx in aflcre inverfio, 
qua: tamcn fat brevi tempore abfolvi pot efl, adliuc 
ta:diofa nimis vidcbitur, is aut micrometrum addat 
cum filo mobili, aut, quod ego mallcm, tabulam al- 
bam bcde (Tab. V. Fig. 6.) qujs duas fafcias nigras 
hlj gf\ habeatad angulos rectos, fitu horizontali et 
verticali fefe decuflantcs, ad congruam diftantiam 
difponat, et fic deinceps affcrem cum telefcopio fitu 
recto impofito fic dirigat, ut punctum decuffationis 
fafciarum fit in puncto decuffationis filorum in tuboa 
Immoto aflere, fed inverfa tamen regula, prope ta- 
bulam adfit focius, mandata obfcrvatoris per figna 
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data excquens, habeatque iirc duas alias fafclas iiigras 
km ct no^ quas ad nutum obfervatoris iitu '^<d gf et 
hi, parallclo (facile ftructura aliqua pcculiari in affcre 
He cfficicndo) et quidem na horizontaliter, km vera 
verticaliter moveri poflit. Quodfi enim inverfa re- 
gula in aflere punctum decuflationis cadit in tabulae 
punctum, V. gr. j", tunc focius utrafquc fafciasi^^ et 
no fuccellive fic difponat, ut filum verticaie tubi ca- 
dat in falciam he^ et horizontale tubi in fafciam 
tabular: km. Hoc peracto, intervalla fo et kk ope 
circini bifecanda, atque fafcise in tabula motu parai- 
ielo in ifta bifectionis puncta collocandas. Tunc 
inimoto aflere rcgula cum tekfcopio in fit urn rectum 
rurfus reftituitur, atque telefcopii pofitio tamdiu pet 
cochleas corrigitur, donee punctum decuflationis faP- 
ciarum in tabula comcidat cum puncto decuflationis 
filorum in tubo. Quodfi prima vice inverfa regula 
ct tubo ad tabulam coUimatur, fecunda vice veto in 
fitu recto, tunc puncto decuflationis in tabula notata> 
atque debito loco collocatis fafciis mobilibus, error 
in eodem fitu rcgulse corrigi potcfl:.. Et fic tubi ficus 
refpectu regulse erit talis, ut vel in recta vel in in- 
vcrfa pofitione telefcopii, idem objecti punctum in 
tubo confpiciatur, per confequens regula quadrantis 
crit rectificata. 

21. Quod fi fieri nequeat quin h^c regula paulo 
cvadat ponderofior, pro commoda ejus ad aftra di- 
rectione, duobus modis et huic incommodo mederi 
poteft* Primus eft quem dudum Flamfiedtus fex- 
tanti fuo adhibuit, atque in Hijforia Calejii defcrip- 
fit- Cochlea nimirum perpetua in regula appendice 
verlatili margo exterior limbi quadrantis denticulis 
congruis incifus raditur. Scd tune apparatum appen- 
dicis sq^ (Tab. VUL Fig^ 2.) non omittendum fuadeo, 

Yyj ut 



[ 524 ] 

ut regular planities piano limbi bene fit contigua. 
Nam in fextaate murali TetropoUtano^ o^xz, Rowlejo 
prxftantiflimo (ui tcmpons aciifice confcdus eft, hoc 
vitium deprchendi, ut margo apcrturas ata; (Tab. Vil. 
Fig. I.) divifiones limbi ibi indicans, iatis bene qu.i- 
dem limbum ftringat, reliqua veto pars regulx nimiam 
a piano limbi diftet, unde telefcopium vacillar, vel 
validifllme ad marginem adftrida cochlea. Sed totam 
hoc artificium nimis opcrofum mihi videtur, nee fatis 
commodum in obfervationibus. Nam cochlear re- 
voiutionibus limbi divifiones aut examinare, aut cor- 
rigere, aut comparare, nullo modo fatis tutum mihi 
videtur; pondus regulxfublevare, faciiioremque tubi 
ad aftra dircftionem hoc artificio efficere, id admo- 
dum nimis operofum. Malkm ego alio uti cen- 
ties fimpliciori. Sit Tab. V. Fig. $. abc quadrans 
niuralis, ad regula 5 in m^ c^rxiio a quadrantis ver- 
ticali ftatuatur axis vcftis {cnd^gmf^ fic ut brachium 
mf, et ejus revolutio, fit quamproxime in piano qua- 
drantis $ alterum mg, in alio parallelo, atque diftanti. 
Longitudo mf fit dimidium circiter longitudinis re- 
gular ad, longitudo mg^ vero 3 vel 4 pollicum. 
Angulus gm f pundorum nempe rotationis m^ et 
fufpenfionum gfy fit rectus. Ad/, catenulas vel fu- 
niculi minifterio connectatur regula, fic ut mf fit 
sequalis et parallela ae* Ad^ alligetur funiculus^^ 
horizontaliter ad extremum conclavis extenfus $ ibi 
trochlea h fultus, tandemque pondere k appenfo ad 
terram propemodum demiffus. Quodfi enim hoc 
pondus k regular fufficiens efficitur, in quocunque 
fitu, ea vel demiffa vel in altum fublata manebir. 
Parum obftabit, quod centrum gravitatis regulx noftros 
a puncto fufpenfionis diftans futurum fit;, quoniam 
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prefllo ckftri in tcrgo limbi inxqualem gravitatis 
actionem fatis temperabit. 

22- Reftat nunc iit oftendani organuni defcriptum 
cnnctis requifitis fuis fatisfacere. 

L Cum fila /, ky (Tab. VIL Fig. i.) etalterum ipll 
Umile in oppofita parte parallelipipedi iltum habeant 
ad planum quadrantis parallelum, eandemque diftan- 
tiam ac punctum fufpenfionis c, facili negotio colli* 
mando patebit, utrum filum pcrpendiculi fit in piano 
horum filorum, adeoque planum quadrantis in pofitione 
vcrticali. Quod erat unum. 

II. Quoniam filum mo eft in piano line^e j^r, id- 
que perpendiculare ad planum quadrantis, collimando 
per mo tip r facile dignofcitur, utrum pcrpendiculum 
fit in hoc piano, per confequens principium divifionis 
j^f fit in piano vcrticalL Quod erat fecundum. 

III. Quoniam quadransfufpenfus eft duobus punctis, 
primum in unco o (Tab. V. Fig. 2,) deinde in cavo 
mutuli fly motum ejus verticalem nihil impedit nifi 
dux cochlex foeminae, marcm p complectentes. His 
ergo cochlcis fitus plani quadrantis ad perpendiculunt 
corrigi potcft, cumquc hac correctione brachium ho- 
rizontale quadrantis non inclinetur, fcquitur quod iia^c 
correctiofitindependens, a fituhorizontali quadrantis. 
Quod erat tcrtium. 

IV. Uncus (Tab. V. Fig. 3.) non modo in a eft 
cavus fed fimul eft convcxus, ut fedio ejus ab fit 
circularis : hxc unci figura igitur non obftat quo mi- 
nus quadrans in mutulo n per cochleam h (Tab. VL 
Fig. 2.) nonnihil attoUi aut deprimi poffit. Proinde 
cum pofitio principii divifionis depcndeat fimul a 
pofitione brachii horizontalis, evidens eft, per motum 
cochlex h^ pofitioncm principii divifionis rcfpcdu 
perpendiculi corrigi poflc. 
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V. Cum ipfarn fulcrum fcrreum habeat motum 
aliqucm horizontaicm in mutulis ah zx. gb (Tab. V. 
Fig. 4.) axifquc rotarionis fit pcrpendicuiaris, fequi- 
tur, quod rcliquis omnibus manentibus deviatio plani 
quadrantis a piano meridiei corri^i poffir. Et fv vel 
maxime axis rotation is fulcri non exafte fit pcrpendi- 
cuiaris, nihil tamen impcdict, quo minus obfcrvator 
inclinationcm hujus axis, ad quam partem ea tcndat, 
explorare poffit, et fie dcinceps pro re nata corrediones 
fuas inftituere. Quod crat quintum.. 

VI. Quadrans ipfe ex uno et folido eft metallo. 
Quod fi igitur extcnditur aut contrahitur calore auc 
frigore, fimilis femper fibi manebit. Ncc fufpenfio 
ejus obftat extenfioni. Nam in fulcro mutulus n 
(Tab. V. Fig. 2.) canalem habet horizontaicm, in quo 
cochlex apex h (Tab. VL F/^. 2.) hasrct, et foramen 
€ {Fig. I.) fatis amplum pro tarn parva extenfione 
aut contraftionc quam calor aut frigus producit, ncc 
cochlearum foeminarum, iftud foramen in facie et tergo 
quadrantis tegcntium/ brachiumque conftringentium> 
fuperfiqies plana huic obfbt. Quod erat fextum. 

VII. Denique quoad reftification^m, ea jam fatis 
ex ipfis prseccptis patet. Nemo non intelliget, earn 
faciliorem expeditiorcmque efle hucufque ufitatis 5 
cumque affcr pro redificatione regulx conftruftus af- 
fervari poflit, quolibet tempore obfcrvator abfquc 
magno labore regulam fuamdenuo examinare poteft. 
Ergo organon requifitis fuis fatisfacir. 

Cceterum quoniam rariflime in aedificiis conftruc- 
tis dantur muri in piano meridiei exiftentes, vel fal- 
tcm loca hifce muris conftruendis apta, arcus murales 
hucufque femper iedificium exprcfle in hunc fincm, 
difpofitum defiderarunt. Sed quilibet facile intelli- 
get noftrum artificium quocimque ferme loco ciTe ap- 
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plicabilc. Nam {\, v. gr. in tali apertura quae janua- 
rum eft, duo mxxtwliah^ gb, (Tab. V. Fig. 4.) in mu- 
rum immittuntur, tertius ec^ muruni contiguum praecife 
xion requirit 5 led in ferri quadam compage, longe de 
muri piano prominente, valide fatis firmari potcft. 

Malta practerea funt quae in hoc organo alitor aut 
forte melius difponi poffent 5 fed longus nimis forera 
omnia cogitata mea in medium hoc loco prolaturus* 
Sufficiat artificium fcopo congrucns monftraffe, id- 
que non ingratum penitus aftronomis fore confido. 



XIX. Objervationes duce Albert! Haller, Ff^of. 
Med. Getting, i?, S. S. Lond. S. Fabrkce 
morbofce in Cadaveribus repertcB. 

Observatio I. 

5^j// May 7.T js^" foemina quadragenaria reperi venam 
3747- X cavam inter renalis finiflras originem, et 

inter iliacas venas, enormiter anguftatam, ut vix quid- 
quam tranfmitteret. Aliquid tamen polypofi duri 
fanguinis in ejus cavitate, qux inter cralTas membra- 
nas ardiflima fuit, repertum eft. Vena vcro fperma- 
tica dextra enormiter dilatata, unciali diamctro venaj 
cavx locum fubiit, et fanguincm, exclufum a via fo- 
iita, reddidit ureteris venx, aUoquin in fano corpora 
exigua^, ortx ab iliaca dextra. 

Rariilimi hujufmodi coalitus exemplum aliud reperi 
in JoHANNiis Rhodii Mantiff. Anatom. Obf. XXI. 

Ex utroque conftat, ctiam in maximis truncis va- 
forum corporis humani morbos fubnafci poifc, ct ob- 
ftrudionem in venis vere dari, ct canalcs minimo5, 
quando fanguinis, folitis viis exclufi, impetus eo ver- 
git, patentiffimos reddi polTe, 
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